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前 言 

本标 准代替 GB 8982 — 1998 《医 用氧》 和 GB 8983 — 1998 《航空 呼吸用 氧》， 是对 GB 8982 
一 1998 和 GB 8983—1998 的 修订与 合并。 

本 标准与 GB 8982 — 1998 和 GB 8983 — 1998 比较， 主 要差别 如下： 
一一 标 准名称 改为： 医 用及航 空呼吸 用氧； 
一一 拓 宽适用 范围、 增加管 道输送 医用氧 （本 标准的 1); 

—— 调 整了规 范性引 用文件 （本 标准的 2， 8982 — 1998 的 2、 GB 8983 — 1998 的 2); 
一一 增加了 医用氧 中总烃 和固体 物质含 量要求 及其试 验方法 （本标 准的表 1、 5.7、 
5.8)； 

一一 修改 医用氧 中一氧 化碳、 二氧 化碳技 术指标 及其试 验方法 （本标 准的表 2、 5.3， 
8982—1998 的 2、 5.3、 5.4)； 

一一 增加了 航空呼 吸用氧 中一氧 化碳、 二 氧化碳 含量的 技术指 标要求 及其试 验方法 

(本标 准的表 2、 5.3、 5.4)； 
—— 修改了 抽样、 判定 和复验 （本 标准的 4， GB 8982 — 1998 的 4， GB 8983 — 1998 的 
5)； 

本 标准表 1 为 强制性 内容。 

本标准 的 附录为 规范性 附录 。 

本标准 由 中 国石油 和化学 工业协 会提出 。 

本标 准由全 国气体 标准化 技术委 员会归 口 。 

本标 准起草 单位： 

本标准 主要起 草人： 

本 标准所 代替标 准的历 次版本 发布情 况为： GB 8982 — 1988、 GB 8983 — 1988、 GB 8982 
一 1998、 GB 8983 — 1998。 
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医用及 航空呼 吸用氧 

1 范围 

本标准 规定了 医用氧 及航空 呼吸用 氧产品 的技术 要求、 试验方 法以及 包装、 标志、 
储 存与运 输等。 本 标准适 用于空 气分离 和水电 解法制 取的瓶 装和管 道输送 气态医 用氧、 
液态 医用氧 及由深 冷法分 离空气 制取的 航空呼 吸用气 态氧和 航空呼 吸用液 态氧， 主要用 
于医疗 和潜水 呼吸混 合气、 航空飞 行员呼 吸等。 

分 子式： 2 。 

相 对分子 质量： 31.9988 (按 2005 年国 际相对 原子质 量计算 ）。 
2 规 范性引 用文件 

下列 文件中 的条款 通过本 标准的 引用而 成为本 标准的 条款。 凡是 注日期 的引用 文件， 
其随后 所有的 修改单 （不 包括 勘误的 内容） 或 修订版 均不适 用于本 标准， 然而， 鼓励 根据本 
标准 达成协 议的各 方研究 是否可 使用这 些文件 的最新 版本。 凡是不 注日期 的引用 文件， 其最 
新 版本适 用于本 标准。 

GB/T 3863 工业氧 

GB/T 5832.2 气 体中微 量水分 的测定 露点法 

GB/T 8984.1 — 1997 气体 中一氧 化碳、 二 氧化碳 和碳氢 化合物 的测定 第 1 部分： 
气体 中一氧 化碳、 二 氧化碳 和甲垸 的测定 气相 色谱法 

GB/T 8984.3 — 1997 气体 中一氧 化碳、 二 氧化碳 和碳氢 化合物 的测定 第 3 部分： 

气体 中总烃 的测定 火焰离 子化法 

3 要求 

3.1 医用氧 及航空 呼吸用 氧总的 污染物 应该对 使用者 不产生 毒性。 

3.2 医用氧 的技术 要求应 符合表 1 的 规定。 

3.3 航空呼 吸用氧 的技术 要求应 符合表 2 的 规定。 



表 1 医 用氧技 术要求 



项 目 


指 标 


氧 (0 2 ) 含量 （体积 分数） /10- 2 




99.5 


水分 (h 2 o) 含量 (露点 ) rc 


《 


-43 


二 氧化碳 (C0 2 ) 含量 （体积 分数） /10- 6 




100 


一 氧化碳 (CO) 含量 （体积 分数） /10- 6 


《 




气 态酸性 物质和 碱性物 质含量 


按规定 方法检 验合格 


臭 氧及其 他气态 氧化物 


按规定 方法检 验合格 


气味 


无异味 



GB/T xx xx ― xx xx 



续表 1 



总 烃含量 （体积 分数） /10 




《 


60 


固 体物质 


粒度 


《 


lOOjim 


含量， mg/m 3 


《 


1 


注： 液 态氧对 气味、 水分 含量和 固体物 质不作 规定。 



表 2 航 空呼吸 用氧技 术要求 



项 


圏 




指 标 


氧 （0 2 ) 含量 （体积 分数） /10— 2 




99.5 


水分 （H 2 0) 含量 （露点 ) 


， °c 


《 


-65 


二 氧化碳 （C0 2 ) 含量 （体积 分数） /10— 6 


《 


100 


一 氧化碳 （CO) 含量 （体积 分数） /10- 6 






气味 


无异味 


总 烃含量 （体积 分数） /10- 6 


《 


60 


固 体物质 


粒度 


《 


lOOjim 


含量， mg/m 3 


《 


1 


注： 液 态氧对 气味、 水分 含量和 固体物 质不作 规定。 



4 抽样、 判定 和复验 

4.1 医用 氧及航 空呼吸 用氧由 生产厂 质量检 查部门 负责进 行出厂 检验， 签 发产品 质量合 
格 证书， 保证所 有出厂 的医用 氧及航 空呼吸 用氧产 品符合 本标准 要求并 有可追 踪性， 对 
产品质 量承担 责任。 

4.2 生产厂 以一个 操作班 生产的 医用氧 及航空 呼吸用 氧或一 次充灌 的医用 氧及航 空呼吸 
用 氧产品 组批， 用户 以同一 车载量 或同批 进货量 组批， 按表 3 规定 进行批 量随机 抽样检 
验。 当 检查结 果有任 何一项 指标不 符合本 标准规 定时， 则自 同批产 品中重 新加倍 抽样检 
查。 若 仍有任 何一项 指标不 符合本 标准要 求时， 则该批 产品不 合格。 



表 3 抽样表 



产 品批量 （瓶） 


1 


2〜8 


9〜15 


16〜25 


26〜50 


^51 


抽 样数量 （瓶） 


1 


2 


3 


4 
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4.3 管道 输送的 氧气， 在 4h 内 至少采 样检验 1 次。 当检 查结果 有任何 1 项 指标不 符合本 
标准规 定时， 则该 4h 内产 品不 合格。 

4.4 液态氧 应从每 个储运 容器中 采取液 态样品 经汽化 后进行 检查。 当检 查结果 有任何 1 
项 指标不 符合本 标准要 求时， 则该 产品不 合格。 

4.1.5 医用 氧及航 空呼吸 用氧采 样安全 应符合 GB/T 3863 的相关 规定。 



5 试 验方法 
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5. 1 医用 氧及航 空呼吸 用氧中 氧含量 的测定 

按 GB/T 3863 的规定 进行。 
5. 2 医用 氧及航 空呼吸 用氧中 水含量 的测定 

按 GB/T 5832.2 的规定 进行。 
5.3 医 用氧及 航空呼 吸用氧 中一氧 化碳、 二 氧化碳 的测定 

5.3.1 采用带 有切割 流程、 甲 垸化转 化器和 氢火焰 离子化 检测器 （FID) 的 气相色 谱仪测 
定 一氧化 碳和二 氧化碳 含量。 检 测限： 0.1X10— 6 。 

5.3.2 原则 和一般 要求按 GB/T 8984 规定。 进样后 首先将 氧的干 扰信号 切出。 
5. 4 医用氧 中气态 酸性物 质和碱 性物质 的测定 
5.4.1 试剂 和溶液 

一一 蒸馏水 或去离 子水； 
—— 盐酸 溶液： 0.01mol/L ; 
—— 60 XI 0— 2 的乙醇 溶液； 
—— 20 XI 0— 2 的乙醇 溶液； 

—— 甲 基红指 示剂： 0.2X10— 2 的乙醇 溶液， 将 0.2g 甲基 红溶于 100mL 乙醇 （60X10— 2 ) 

溶液 制成； 

一一 溴 麝香草 酚蓝指 示剂： 0.1X10— 2 的酒精 溶液， 将 O.lg 溴麝 香草酚 蓝溶于 100mL 乙醇 
(20X10" 2 ) 溶液 制成。 
5.4.2 仪器 

一一 分度移 液管： 容量 lmL; 

—— 孟氏 气体洗 涤瓶： 容量 lOOrnL; 

一一 气体流 量计； 

量筒： 容量 100mL。 

5.4.3 测定 

将 减压后 的医用 氧气用 胶皮管 与气体 洗涤瓶 以及气 体流量 计连接 起来。 开启 样气吹 
除 洗涤瓶 lmin〜2min。 

取甲基 红指示 液与溴 麝香草 酚蓝指 示液各 0.3mL， 加入 400mL 蒸 馏水， 煮沸 5min， 
冷 至室温 后各取 100mL 分 别注入 1 号、 2 号、 3 号 气体洗 涤瓶。 

用移 液管往 2 号 瓶加入 0.20mL 盐 酸溶液 （0.01mol/L)， 往 3 号 瓶加入 0.40mL 盐酸 
溶液 （0.01mol/L)。 

在 30min〜35min 内， 让 2000mL 氧 气通过 2 号 瓶内的 溶液。 

将 2 号瓶 的溶液 颜色与 1 号瓶和 3 号瓶的 溶液颜 色加以 比较。 若 2 号 瓶中溶 液的颜 
色 不深于 1 号瓶中 溶液的 绿色， 则判定 医用氧 气中气 态碱含 量符合 要求； 若 2 号 瓶中溶 
液的颜 色淡于 3 号瓶中 溶液的 红色， 则 判定氧 气中气 态酸含 量符合 要求。 
5.5 医用 氧中臭 氧及其 他气态 氧化物 的测定 
5. 5. 1 试剂 和溶液 

一一 蒸熘水 或去离 子水； 

一一 乙酸： 分 析纯。 

一一 碘 化钾： 分 析纯； 

一一 可溶性 淀粉： 分 析纯； 

一一 淀粉 与碘化 钾的混 合液： 将 0.5g 碘化 钾溶于 95mL 加热的 水中， 然后将 0.5g 淀 
粉与 5mL 冷水混 合后， 在搅动 的情况 将混合 物慢慢 注入沸 腾的碘 化钾溶 液内， 
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烧煮 2miri〜3miri。 
5.6.2 仪器 

一一 分度移 液管： 容量 lmL; 
—— 孟氏 气体洗 涤瓶： 额 定容量 lOOmL; 
一一 气体流 量计； 
—— 量筒： 容量 100mL。 
5.5.3 测定 

将 减压后 的医用 氧气用 胶皮管 与气体 洗涤瓶 以及气 体流量 计连接 起来。 开启 样气吹 
除 洗涤瓶 lmin〜2min。 

往气体 洗涤瓶 内注入 lOOmL 新 配制的 淀粉与 碘化钾 的混合 溶液， 加入 1 滴 乙酸。 
在 30min〜35min 内让 2000mL 氧 气通过 气体洗 涤瓶。 

观 察洗涤 瓶中的 溶液， 若 仍保持 无色， 则判定 臭氧和 其他气 态氧化 剂检验 合格。 
5. 6 医 用氧及 航空呼 吸用氧 中气味 的测定 

通过 嗅觉器 官测定 气味。 微开 瓶阔， 流 出的氧 气应无 异味。 
5. 7 医用氧 及航空 呼吸用 氧中总 烃含量 的测定 

按 GB 8984.3 — 1997 第 3 章规定 执行。 
5.8 医用氧 及航空 呼吸用 氧中固 体物质 的测定 
5. 8. 1 方 法提要 

采用 滤纸采 样称量 法进行 测定。 让一定 量的样 品气通 过装有 滤纸的 粉尘捕 集器， 根 
据通 过的样 品气体 体积、 滤纸 通气前 后的质 量差， 计算 出固体 物质的 含量。 颗粒 大小用 
显微镜 测量。 
5.8.2 仪器 和材料 

一一 累积式 气体流 量计； 

一一 粉尘捕 集器： 如图 1 所示； 

一一 滤纸： 超 细玻璃 纤维滤 纸或聚 丙烯合 成纤维 滤纸。 通过滤 纸后的 气体中 不应含 
有大于 1pm (包括 1pm) 的固体 物质。 




1 一 滤纸； 

2 — 金 属网； 

3 — 滤纸夹 持器。 



图 1 粉尘 捕集器 



5.8.3 分析前 的准备 

将粉 尘捕集 器洗净 烘干。 

将滤 纸剪成 圆形， 称量 （精 确到 0.1mg)， 然后 放在滤 纸夹持 器中， 称 量后的 滤纸应 
防止 粘附粉 尘及其 他杂质 （如水 ）。 

将盛样 品气的 钢瓶， 粉 尘捕集 器和流 量计依 次用没 有粘附 粉尘和 水的管 线连接 起来。 
5. 8. 4 分析 

开启 样品气 钢瓶， 调节 流速在 流量计 的额定 值内。 
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通 样品气 lm 3 以上， 取出滤 纸称量 （精 确到 0.1mg)。 天 平室的 相对湿 度与滤 纸第一 
次称量 时的相 对湿度 之差不 应超过 100X10— 2 。 
5. 8. 5 结 果处理 

氧气 中固体 物质含 量按式 （1) 计算： 

X x =^^ (1) 

V 

式中： 

X x —— 固 体物质 含量， mg/m 3 ; 

m x 滤纸采 样前的 质量， mg; 

m 2 一一 滤纸采 样后的 质量， mg; 

V "一 换算为 15°C 和 101.3kPa 压力下 的采样 体积， m 3 。 
5.9 固体颗 粒大小 的测定 

将 5.8 中称量 后的滤 纸置于 放大约 40 倍的显 微镜下 观测， 不应 有大于 100pm 的 颗粒。 

6 包装、 标志、 储存 与运输 



6. 1 一 般规定 

6.1.1 医用 氧及航 空呼吸 用氧的 包装、 储存、 运输 与标志 的一般 规定按 GB/T 3863 的相 

关规定 执行。 

6.1.2 本标 准禁止 使用氟 塑料或 其他未 经医疗 监察部 门检验 合格的 材料制 活塞密 封的压 
缩机上 进行压 縮充装 或增压 输送。 

6.1.3 医 用氧及 航空呼 吸用氧 的充装 设施、 包装 容器、 输送 管道、 库房 等应为 专用， 有 
医用 氧明显 标识。 禁止使 用盛装 其它任 何气体 的容器 改装医 用氧。 

6.1.4 充装、 储存、 使用医 用氧及 航空呼 吸用氧 的场所 应通风 良好， 严密 监控工 作场所 
氧 含量不 应超过 23%。 

6.1.5 生 产企业 应对医 用氧及 航空呼 吸用氧 实施条 码信息 管理， 建立 充装、 检验、 流转 
各环 节记录 档案， 使医用 氧及航 空呼吸 用氧的 安全、 质 量等具 有可追 踪性。 

6.2 充装 

6.2.1 负 责医用 氧及航 空呼吸 用氧充 装安全 管理人 员和充 装作业 的人员 ， 应具备 专业知 
识， 持 有特种 设备作 业人员 证书。 

6.2.2 充装 前应对 容器外 表面进 行清洁 处理， 逐一 检查、 确认 余气及 压力、 水 压期、 标 
记、 标 识等， 有 下列情 形的气 瓶严禁 充装： 

一一 钢印 标记、 颜色 标记、 医用氧 及航空 呼吸用 氧标识 不符合 规定； 

一一 内容 介质不 确认、 或没 有剩余 压力； 

一一 超过水 压试验 期限； 

沾有 油污； 

一一 外观 有明显 损伤需 进一步 检查， 附件不 全或有 损坏等 

6.2.3 新的或 无余压 的储装 容器、 经水压 试验后 首次充 装的气 瓶在充 装前均 应进行 抽空、 
干燥、 置换 处理。 

6.2.4 医 用氧及 航空呼 吸用氧 应使用 专用线 充装， 不 得与工 业氧一 起混合 充装。 
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6.2.5 液态 医用氧 及航空 呼吸用 氧的充 装应符 合相应 低温容 器的要 求,， 严 禁过量 充装。 
充 装量以 称量质 量计。 称 量衡器 应经定 期检定 合格。 

6.2.6 医用 氧及航 空呼吸 用氧在 20°C、 101.31^^状态下的体积按08" 3863 中附录 B 规 

定 的方法 计算。 

6.2.7 充装 完毕应 仔细检 查包装 容器无 泄漏， 外表面 清洁无 污垢。 气瓶瓶 嘴应进 行消毒 

处理并 戴上瓶 嘴盖、 戴 上瓶帽 （有防 护罩者 除外） 和 防振圈 （集 装除外 ）。 

6.2.8 充装前 的检查 记录、 充 装操作 记录、 充 装后的 检查、 复 查记录 等应完 整保存 备查， 

记录内 容至少 包括： 容器 编号、 容积、 充 装量、 充装 批号、 异常 情况、 充装 日期、 检查 

员和充 装者姓 名或代 号等。 

6.3 储存、 运输 与标志 

6.3.1 瓶装医 用氧及 航空呼 吸用氧 应在专 用库房 存放。 空瓶 与充气 瓶应分 区整齐 存放， 
并 有明显 标志。 

6.3.2 医用 氧及航 空呼吸 用氧库 房应有 "医用 氧"、 "航 空呼吸 用氧" 明显 标识。 库房内 
应 通风、 干燥， 无 油污， 避 免阳光 直射。 地面严 禁使用 沥青， 不得有 地沟、 暗道。 存放 

数量应 符合有 关安全 规定。 

6.3.3 储存、 运输、 使用医 用氧及 航空呼 吸用氧 的场所 应严禁 明火、 热源、 火源， 有明 

显警示 标志。 

6.3.4 医 用氧及 航空呼 吸用氧 禁止与 工业氧 等其他 气体、 可 燃易燃 物质、 毒性 物质、 腐蚀 
性 物质、 放射 性物质 等混合 储存、 运输。 夏季 运输应 有遮阳 设施， 避免 暴晒。 
6.3.5 医用氧 及航空 呼吸用 氧气瓶 应整齐 存放。 立 放时应 妥善固 定防止 倒瓶。 横 放时头 
部朝 向同一 方向。 

6.3.6 运载 医用氧 及航空 呼吸用 氧的车 （船） 应避 免白天 在城区 运输， 禁止 在繁华 市区、 
人员 密集场 所附近 停靠， 严格遵 守危险 品运输 条例的 规定。 

6.3.7 装卸、 运输医 用氧及 航空呼 吸用氧 气瓶应 轻装、 轻放， 严 禁抛、 滑、 滚、 碰。 
6.3.8 储 存医用 氧及航 空呼吸 用氧的 场所， 应 有充足 水源， 备 有消防 器材， 有消 防车出 
入和人 员安全 通道。 

6.3.9 在医用 氧及航 空呼吸 用氧储 、运容 器上应 有明显 "医 用氧" 、"航 空呼吸 用氧" 标 

识 字样。 

6.3.10 医用 氧及航 空呼吸 用氧的 有效期 通常为 1 年。 
6.3.11 安 全警示 应符合 GB/T 3863 的相关 规定。 



